
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ Vης ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ 
 

 

19 – 3α Αντιδράσεις ιόντων Να
+
 

3) Φθορισµοµετρική ανίχνευση ιόντων Na
+
 µε οξικό ουρανυλιοψευδάργυρο 

 
Σε ειδικό διηθητικό χαρτί

*
 (Whatman 42) φέρεται µε σταγονόµετρο 1 σταγόνα προτύ-

που διαλύµατος NaNO3 0,1 Μ και σε άλλο σηµείο, µακριά από το πρώτο,  1 σταγόνα 

απιοντισµένου Η2Ο (τυφλό ή λευκό πείραµα). Αφού στεγνώσει το χαρτί, σε κάθε µία 

από τις δύο κηλίδες προστίθεται µία σταγόνα αντιδραστηρίου οξικού ουρανυλιοψευ-

δαργύρου. Το χαρτί στεγνώνεται και κατόπιν εξετάζεται κάτω από λυχνία υπεριώδους 

ακτινοβολίας. Έντονος πρασινοκίτρινος φθορισµός εµφανίζεται στο σηµείο της κηλί-

δας του Na
+
. 
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+
 + 3UO2

2+
 + Zn

2+
 + 8CH3COO

-
 + CH3COOH + xH2O Ë NaZn(UO2)3(CH3COO)9⋅⋅⋅⋅xH2O + H

+
 

 

Για όλη τη διεργασία χρησιµοποιείται µεταλλική λαβίδα και αποφεύγεται κάθε επαφή 

µε τα δάκτυλα του χεριού. 

 

 

 

 

19 – 5α Αντιδράσεις ιόντων ΝΗ4
+
 

5) Ανίχνευση ιόντων ΝΗ4
+ 

µε έκλυση αέριας αµµωνίας 
 

 
 

                                                 
*
 Παρέχεται από το Παρασκευαστήριο του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας. 



Ανίχνευση ιόντων αµµωνίου µε έκλυση αµµωνίας
*
 

 

Σε ύαλο ωρολογίου φέρονται 3-4 σταγόνες διαλύµατος ΝΗ4ΝΟ3 0,1 Μ και 3-4 στα-

γόνες διαλύµατος NaOH 4 Μ. Η ύαλος καλύπτεται ΑΜΕΣΩΣ µε άλλη ύαλο ωρολο-

γίου στην οποία έχει επικολληθεί µε Η2Ο µικρή λωρίδα pH-µετρικού χαρτιού. 
 

 ΝΗ4
+
 + ΟΗ

−
  Ë   ΝΗ3� + Η2Ο 

 

H εκλυόµενη ΝΗ3 αντιδρά µε το νερό µε το οποίο έχει εµποτισθεί το pH-µετρικό 

χαρτί οπότε αυτό χρωµατίζεται κυανό µετά από 1-2 min. 

                                                 
*
 Το διάλυµα Na2S προστίθεται µόνο όταν γίνεται ανίχνευση ιόντων ΝΗ4

+
  παρουσία 

ιόντων ΙΙης ή/και ΙΙΙης οµάδας κατιόντων. Το pH-µετρικό χαρτί πρέπει να έχει µήκος 

περίπου 2 εκατοστά και να έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της υάλου ωρολογίου. 


